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Wszyscy uczestnicy postępowania  
 

 
Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę 

pojemników na zużyty sprzęt medyczny do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, 

znak SzS.ZP.261.63.2025 

 

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących 

wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy poz. 1: Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego pojemnika 1L spełniającego wszystkie wymagania postawione 

przez Zamawiającego ale o okrągłym kształcie. Pragniemy zaznaczyć, że pojemniki tego typu są powszechnie stosowane 

w placówkach medycznych i cechują się większą stabilnością (nie są wywrotne tak jak pojemniki o prostokątnej podstawie!). 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w poz. 1 dopuszcza do zaoferowania pojemnik 1L spełniającego wszystkie wymagania postawione 

przez Zamawiającego, ale o okrągłym kształcie. 

 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy poz. 5: Zwracamy uwagę Zamawiającego, że pojemniki o pojemności 60L standardowo nie posiadają specjalnych 

wycięć w pokrywie umożliwiających bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Takie wycięcie posiadają zwyczajowo 

pojemniki do 20L do których wrzuca się zużyte strzykawki. W związku z powyższym wnosimy o zmianę w tym zakresie 

lub potwierdzenie, że wymóg ten nie dotyczy pojemnika o pojemności 60L. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w poz. 5 dopuszcza do zaoferowania pojemniki 60 L nie posiadające specjalnych wycięć w pokrywie 

umożliwiających bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. 

 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy poz. 5: Prosimy o potwierdzanie, że Zamawiający rezygnuje z dodatkowego małego otworu z małą pokrywką służącą 

do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia po napełnieniu. Potwierdzamy, że taki pojemnik z tego typu 

otworem jaki jest wymagany przez Zamawiającego, jest dostępny na rynku, ale jest o wiele droższy i rzadko stosowany 

(natomiast pewnym jest, że taki otwór nie posiada wycięć na bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki). 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w poz. 5 dopuszcza do zaoferowania pojemniki 60 L bez dodatkowego małego otworu z małą pokrywką służącą 

do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia po napełnieniu. 

 

 

Pytanie 4: 

Dotyczy poz. 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 5 pojemnik z tworzywa sztucznego polipropylenu, 

na zużyty sprzęt medyczny 60l składający się z dwóch elementów:  

a) Pojemnika głównego 

b) Pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym bez małego otworu wrzutowego i małej pokrywki? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w poz. 5 dopuszcza do zaoferowania pojemnik z tworzywa sztucznego polipropylenu, na zużyty sprzęt medyczny 

60l składający się z dwóch elementów:  

a) Pojemnika głównego 

b) Pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym bez małego otworu wrzutowego i małej pokrywki. 



Pytanie 5: 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników (1L; 2L; 5L) pakowanych w kartonowe opakowania zbiorcze, 

która ułatwiają transport i magazynowanie a także znacznie lepiej zabezpieczają produkt przed uszkodzeniem? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojemników (1L; 2L; 5L) pakowanych w kartonowe opakowania zbiorcze, 

które ułatwiają transport i magazynowanie a także znacznie lepiej zabezpieczają produkt przed uszkodzeniem. 

 

 

Pytanie 6: 

Dotyczy poz. 1, 2, 3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycjach 1, 2, 3 pojemników wykonanych w technologii 

wtrysku pod wysokim ciśnieniem? Obecnie na rynku dostępne są również pojemniki na odpady medyczne produkowane 

w technologii rozdmuchu, co sprawia, ze powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość 

ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych 

wymaganiach technicznych (np. butelka PET, które nie są odporne na przebicie). Tylko metoda wtrysku pod wysokim 

ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni, 

co zapewnia zgodną z obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo 

personelu medycznego podczas użytkowania. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pojemniki (1L; 2L; 5L) posiadały szczelne zamknięcie, uniemożliwiające 

przeciekanie płynów? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 

 

Pytanie 8: 

Dotyczy poz. 5: Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polietylenu? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego. 

 

 

Pytanie 9: 

Dotyczy poz. 5: Czy Zamawiający dopuści pojemnik bez otworu wrzutowego? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w poz. 5 dopuszcza do zaoferowania pojemnik bez otworu wrzutowego. 

 

 

 


