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Wszyscy uczestnicy postępowania  
 
 
 
Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 170.000,00 zł na 
sprzedaż i dostawę implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo – Ortopedycznego Szpitala 
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzS.ZP.261.26.2026 
 
 
 
 

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
 
 

Pytanie nr 1, dot. Grupa 2, poz. 3: 
Czy Zamawiający w Grupie 2 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania grotów Steinmanna-Gruca o długości od 80 

mm do 210 mm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza Grot Steinmanna-Gruca o długości od 80 mm do 210 mm. 
 

Pytanie nr 2, dot. Grupa 2, poz. 4: 

Czy Zamawiający w Grupie 2 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ Steinmanna o długości 80-300 mm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza Gwóźdź Steinmanna o długości 80-300 mm. 
 
Pytanie nr 3, dot. Grupa 2, poz. 5: 

Czy Zamawiający w Grupie 2 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa Kirschnera gwintowanego o Ø 1,0 

÷1,2 o długości 150-310mm i o Ø 1,5 ÷ 3,0mm o długości 150-380mm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza Gwóźdź Kirschnera gwintowany o Ø 1,0 ÷1,2 o długości 150-310mm i o Ø 1,5 ÷ 3,0mm o 
długości 150-380mm?. 
 

Pytanie nr 4, dot. Grupa 2, poz. 6: 

Czy Zamawiający w Grupie 2 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ Steinmanna o długości 100-300mm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza Gwóźdź Steinmanna o długości 100-300mm. 
 

Pytanie nr 4, dot. Grupa 2, poz. 7: 
Czy Zamawiający w Grupie 2 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania pętli drutu od fi 0.8-1.5mm? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza pętle drutu od fi 0.8-1.5mm. 
 


